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Podmiot odpowiedzialny:

Do użytku weterynaryjnego

Zastosowanie
Vcheck CAV Ab jest zestawem diagnostycznym in vitro służącym do 
półilościowego wykrywania IgG przeciwko adenowirusowi w surowi-
cy lub osoczu psów. Vcheck CAV Ab jest przeznaczony wyłącznie do 
użytku weterynaryjnego.

Podstawy użytkowania
Zestaw Vcheck CAV Ab jest chromatograficznym testem immunolo-
gicznym służącym do półilościowego wykrywania IgG skierowane-
go przeciwko adenowirusowi w surowicy lub osoczu psów. Linia te-
stowa oraz linia kontrolna w oknie diagnostycznym nie jest widoczna 
przed nałożeniem próbki. Linia kontrolna stanowi linię referencyjną, 
która pokazuje czy test został wykonany poprawnie. Linia kontrolna 
musi pokazać się za każdym razem gdy test jest wykonany w spo-
sób poprawny. Jeśli docelowe przeciwciała są obecne w próbce, 
fioletowa linia testowa pojawi się w oknie diagnostycznym. Wysoce 
selektywne antygeny są wykorzystywane zarówno jako element do 
wychwytywania jak i detektor w teście. Te antygeny są zdolne do wy-
krywania przeciwciał IgG skierowanych przeciwko adenowirusowi 
psów w próbce przy zapewnieniu wysokiej dokładności. Analizator 
Vcheck odczytuje obecność IgG skierowanych przeciwko adenowi-
rusowi psów w surowicy lub osoczu psów.

Materiały zawarte w zestawie

Odczynnik 10 testów/zestaw

1. Płytki testowe Vcheck CAV Ab 10 szt.

2. Probówki z diluentem 10 szt.

3. Końcówki do pipet 20 szt.

4. Probówki  z koagulantem 10 szt.

5. Instrukcja obsługi 1 szt.

Materiały konieczne, nie zawarte w zestawie
1.	 Analizator Vcheck BIONOTE
2. Pipeta 5 µl
3. Pipeta 100 µl

Stabilność i warunki przechowywania
1.	 Zestaw diagnostyczny przechowuj w temp. 2-30°C. 
	 NIE ZAMRAŻAĆ!
2.	 Nie przechowuj zestawu diagnostycznego w miejscu bezpośred-

nio narażonym na działanie promieni słonecznych.
3.	 Zestaw diagnostyczny jest zdatny do użycia do dnia określonego 

przez datę ważności umieszczoną na opakowaniu.

Ostrzeżenia
1. 	 Zestaw diagnostyczny jest przeznaczony tylko dla psów i kotów.
	 Nie należy korzystać z niego do badania innych gatunków zwierząt.
2. Płytka testowa jest wrażliwa na wilgoć i wysokie temperatury. 

Przeprowadź analizę natychmiast po wyjęciu płytki testowej 
z opakowania.

3. 	Nie korzystaj ponownie z elementów zestawu diagnostycznego.
4. 	Nakładaj próbkę za pomocą pipety w pozycji pionowej
5. 	Nie dotykaj membrany płytki testowej.
6. 	Nie używaj zestawu diagnostycznego po upływie terminu ważno-

ści określonego na etykiecie opakowania.
7. 	 Nie korzystaj z zestawu, jeśli folia jest przerwana lub zamknięcie 

jest uszkodzone.
8. 	Nie mieszaj odczynników z różnych serii. Odczynniki w zestawie 

podlegały kontroli jakości jako całość zestawu diagnostycznego.
9. 	Każda badana próbka powinna być traktowana jako materiał po-

tencjalnie zakaźny. W czasie manipulacji z materiałem badanym 
korzystaj z rękawiczek ochronnych. Po zakończeniu procedury 
umyj ręce.

10.	Odkażanie i utylizacja wszystkich próbek, zużytych zestawów 
diagnostycznych oraz potencjalnie skażonych materiałów po-
winny być przeprowadzane zgodnie z odpowiednimi, krajowymi 
i lokalnymi regulacjami prawnymi.

Pobieranie i przygotowanie próbki
Do wykonania pomiaru należy przygotować próbkę surowicy lub 
osocza.
1. 	 [Surowica] 
	 Pobierz pełną krew do probówki BEZ antykoagulantu, pozostaw 

na 30 minut do skrzepnięcia a następnie odwiruj w wirówce 
w celu uzyskania supernatantu 

	 [Osocze]  
	 Pobierz pełną krew do probówki z antykoagulantem takim jak he-

paryna, EDTA i cytrynian sodu), a następnie odwiruj w wirówce 
w celu uzyskania osocza.

2.	 Jeśli surowica lub osocze nie będzie badane bezpośrednio po 
odwirowaniu, powinny być one. przechowywane w temp. 2~8°C, 
W  celu dłuższego przechowywania wskazane jest zamrożenie 
próbki. Próbki zamrożone powinny zostać ogrzane do temperatu-
ry pokojowej (15-30°C) przed użyciem.

3.	 Próbki zawierające osad mogą prowadzić do uzyskiwania nie-
spójnych rezultatów. Przed badaniem konieczne jest ich oczysz-
czenie.

4.	 Należy unikać badania hemolitycznych, lipemicznych, zawierają-
cych żółć lub zanieczyszczonych bakteriami próbek. Może dojść 
do uzyskania błędnych wyników badania.

Procedura wykonania testu
Przed przystąpieniem do badania upewnij się, że zarówno zestaw testo-
wy jak i materiał badany są w temperaturze pokojowej (15-30°C).

Przygotowanie próbki 
1.	 Pobierz 5 μl surowicy lub osocza, korzy-

stając z pipety automatycznej.
2.	 Wprowadź próbkę do probówki z dilu-

entem. 

3. 	 Wymieszaj.

Odczyt przy użyciu analizatora Vcheck
Tryb „Standard Test” („Test”)
1.	 Włącz Analizator Vcheck i naciśnij 

“Standard Test” („Test”).
2.	 Wyjmij płytkę testową z opakowania.

3.	 Umieść płytkę w analizatorze, gdy 
pojawi się polecenie „Insert device” 
(„Wsuń Płytkę”).

4.	 Na ekranie analizatora pojawi się pole-
cenie „Apply sample” („Nanieś Próbkę”).

5.	 Przy pomocy pipety automatycznej 
100 μl wymieszaj dokładnie badany 
roztwór, zmień końcówkę pipety na 
nową a następnie pobierz 100 μl i na-
nieś na okno diagnostyczne płytki te-
stowej. Naciśnij START.

6.	 Po 10 minutach odczytaj wynik poja-
wiający się na ekranie analizatora.

7.	 Usuń płytkę z urządzenia.

Tryb „Read Only” („Tylko Odczyt”)
1.	 Włącz analizator i naciśnij „Read 

Only” („Tylko Odczyt”).
2.	 Wyjmij płytkę testową z opakowania.

3.	 Przy pomocy pipety automatycznej 
100 μl wymieszaj dokładnie badany 
roztwór, zmień końcówkę pipety na 
nową a następnie pobierz 100 μl na-
nieś na okno diagnostyczne płytki 
testowej.

4.	 Pozostaw płytkę testową na 10 minut 
(nie dłużej niż na 13 minut).

5.	 Po upływie 10 minut wprowadź płytkę 
diagnostyczną do analizatora.

6.	 Wynik pojawi się od razu na ekranie ana-
lizatora.

7.	 Usuń płytkę z urządzenia.

Interpretacja wyników
Wynik negatywny
Świadczy o nieobecności przeciwciał IgG skierowanych przeciwko 
adenowirusowi psów.

Negative (0)
(Below 1:2 as VN titer)
Wynik negatywny (0)
(Poniżej 1:2 jako miano VN)

Wynik pozytywny
Świadczy o obecności przeciwciał IgG skierowanych przeciwko adeno-
wirusowi psów.

Low titer 1~2
(1:4~1:8 as VN titer)
Niskie miano 1~2
(1:4~1:8 jako miano VN)
Niskie miano przeciwciał
przeciwko CAV.

Medium titer 3~3.5
(1:16~1:32 as VN titer)
Średnie miano 3~3.5
(1:16~1:32 jako miano VN)
Średnie miano przeciwciał
przeciwko CAV. Świadczy
o dobrym statusie immunolo-
gicznym.

High titer 4~6
(Above 1:64 as VN titer)
Wysokie miano 4~6
(Powyżej 1:64 jako Miano VN)
Wysokie miano przeciwciał 
przeciwko CAV. Świadczy 
o dobrym statusie
immunologicznym.

Wynik nieważny
Wynik jest nieważny. Próbka powinna zostać zbadana ponownie.

Ograniczenia testu
1.	 Chociaż zestaw CAV Ab test jest bardzo dokładny przy wykry-

waniu IgG przeciwko adenowirusowi psów, możliwe jest spora-
dyczne uzyskiwanie wyników fałszywie ujemnych. W przypadku 
uzyskania niejednoznacznych wyników, konieczne może być wy-
konanie innych testów klinicznych i/lub laboratoryjnych. Tak jak 
w przypadku wszystkich testów diagnostycznych, ostatecznego 
rozpoznania klinicznego nie należy opierać wyłącznie na wyni-
kach pojedynczego testu. Lekarz weterynarii powinien postawić 
diagnozę po ocenie wszystkich wyników badań klinicznych i labo-
ratoryjnych.

2.	 W oknie diagnostycznym tło może mieć lekko różowe zabarwie-
nie; nie wpłynie ono na dokładność wyników.

3.	 BioNote i dystrybutorzy firmy nie ponoszą odpowiedzialności 
za konsekwencje związane z użyciem testu w niewłaściwy spo-
sób lub nieodpowiednią interpretację jego wyników.
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VetExpert Vcheck CAV Ab

Komendy i komunikaty o błędach na analizatorze 
VCheck V200

Komunikat 
błędu Opis błędu

Contaminated 
Device

E01

Płytka jest zabrudzona, uszkodzona lub zuży-
ta. Zbyt duża objętość próbki spowodowała 
zabrudzenie. Zbyt późno wciśnięty przycisk 
START.    
Rozwiązanie: należy użyć nowej płytki. Liczbę 
problematycznych płytek zgłoś Przedstawicie-
lowi VetExpert. 

Insufficient 
Sample         

E02

Została podana za mała objętość próbki. 
W próbce były obecne bąbelki powietrza. Próbka 
jest zbyt lepka (niedostatecznie odwirowana). 
Rozwiązanie: należy użyć nowej płytki. Apli-
kując materiał unikać zakraplania bąbelków 
powietrza. Ponownie odwirować krew.

Expired Device        
E03

Przeterminowany zestaw testowy.    
Rozwiązanie: należy użyć płytki nieprzetermi-
nowanej.

Temperature 
Error    
E04

Temperatura urządzenia lub płytki testowej jest 
zbyt wysoka lub zbyt niska. Czujnik temperatu-
ry uszkodzony. Temperatura otoczenia jest nie-
prawidłowa.        
Rozwiązanie: należy użyć nowej płytki ogrza-
nej do temperatury pokojowej. Przenieść anali-
zator do  temperatury pokojowej. 

Barcode 
Error/ Printer 

Connection Fail                                   
E05

Uszkodzony kod kreskowy płytki./ brak połą-
czenia z drukarką. 
Rozwiązanie: sprawdź kod kreskowy. Należy 
pamiętać by nie dotykać ani nie przecieraź kodu 
keskowego. Jeśli jest uszkodzony fabrycznie 
zgłoś Przedstawicielowi VetExpert. Użyj no-
wej płytki. Przy powtarzającm się problemie 
przeprowadź kalibrację urządzenia./ ponownie 
uruchom urządzenie. Sprawdź kabel zasilający. 
Skontaktuj się z Vet Planet Sp. z o.o.

Calibration 
Overdue    

E12

Czas kalibracji minął.             
Rozwiązanie: przeprowadź kalibrację urzą-
dzenia.

Not supported 
Device                      

E13

Kod kreskowy nie jest rozpoznawalny. Brak ak-
tualnej aktualizacji urządzenia. 
Rozwiązanie: sprawdź kod kreskowy. Przepro-
wadź aktualizację urządzenia a następnie kali-
brację urządzenia. Wykonaj pomiar ponownie.

EEE Przeterminowana kalibracja. Zabrudzony układ 
optyczny. Uszkodzony układ optyczny. Niezna-
ny błąd systemu. 
Rozwiązanie: przeprowadzić kalibrację. Jeśli 
kalibracja nie rozwiąże problemu skontaktuj się 
z Vet Planet Sp. z o.o.

Detailed Result 
Invalid

Wynik nieważny. Niewystarczająca obję-
tość próbki, obecność bąbelków powietrza, 
nieprawidłowa temperatura płytki testowej 
lub urządzenia. Wadliwy zestaw testowy.                           
Rozwiązanie: wykonaj badanie ponownie 
zwracając szczególną uwagę na objętość prób-
ki i brak bąbelków powietrza. Zweryfikuj tempe-
raturę płytki i otoczenia.

ulotka Vcheck CAV Ab_20210226.indd   2ulotka Vcheck CAV Ab_20210226.indd   2 26.02.2021   16:4026.02.2021   16:40


