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Zastosowanie

VetExpert Vcheck FCV Ab jest zestawem diagnostycznym stuzacym
do pétilosciowego oznaczania mian przeciwciat IgG przeciwko kaliciwi-
rusowi kotéw. VetExpert Vcheck FCV Ab jest przeznaczony do uzytku
wytacznie przez lekarzy weterynarii.

Zasady oznaczania

VetExpert Vcheck FPV Ab jest chromatograficznym zestawem dia-
gnostycznym stuzgcym do poétilosciowego pomiaru mian przeciw-
ciat IgG przeciwko kaliciwirusowi kotow. Ani pasek kontrolny, ani
testowy nie sg widoczne w oknie diagnostycznym przed podaniem
odczynnikéw. Pasek kontrolny jest linig referencyjng, wskazujaca na
to, czy oznaczenie zostato wykonane wtasciwie. Pasek kontrolny
pojawia sie zawsze po uzyciu testu. Jesli poszukiwane przeciwciata
sg obecne w materiale badanym, w oknie diagnostycznym pojawi
sie rowniez purpurowy pasek testowy. W zestawie diagnostycznym
do wychwytu i detekcji przeciwciat wykorzystano wysoce specyficz-
ne antygeny. Dzieki temu test Vcheck FCV Ab jest w stanie z wielka
doktadnoscig wykrywacé przeciwciata IgG przeciwko kaliciwirusowi
kotéw. Analizator Vcheck V200 odczytuje obecnose I1gG przeciwko
kaliciwirusowi w surowicy lub osoczu kota.

Materiaty zawarte w zestawie

1. Ptytkitestowe Vcheck FCV Ab 10 szt.
2. Probowki z diluentem 10 szt.
3. Probowki z antykoagulantem 10 szt.
4. Koncowki do pipet 20 szt.
5. Instrukcja obstugi 1 szt

Materiaty konieczne, niezawarte w zestawie

1. Analizator Vcheck V200
2. Pipeta 5l
3. Pipeta 100 pl

Stabilnos$¢ i warunki przechowywania

1. Zestaw diagnostyczny przechowuj w temp. 2-30°C.
NIE ZAMRAZAC!

2. Nie przechowuj zestawu diagnostycznego w ekspozycji na
promienie stoneczne.

3. Zestaw diagnostyczny jest zdatny do uzycia do czasu przekro-
czenia daty waznosci umieszczonej na opakowaniu.

Ostrzezenia

1. Zestaw diagnostyczny jest przeznaczony tylko dla kotéw. Nie na-
lezy korzysta¢ z niego do badania innych gatunkéw zwierzat.

2. Ptytka testowa jest wrazliwa na wilgo¢ i wysokie temperatury.

PrzeprowadZ analize natychmiast po wyjeciu ptytki testowej
z opakowania.

. Nie korzystaj ponownie z elementéw zestawu diagnostycznego.

. Nie dotykaj membrany ptytki testowe).

. Nie nalezy uzywac zestawu diagnostycznego po uptywie terminu

waznosci.

6. Nie korzystaj z zestawu, jesli folia jest przerwana lub zamkniecie
jest uszkodzone.

7. Nie mieszaj odczynnikéw z réznych serii. Odczynniki w zestawie
podlegaty kontroli jakosci jako catos¢ zestawu diagnostycznego.

8. Kazda badana prébka powinna by¢ traktowana jako materiat po-
tencjalnie zakazny. W czasie manipulacji z materiatem badanym
korzystaj z rekawiczek ochronnych. Po zakonczeniu procedury
umyj rece.

9. Odkazanie i utylizacja wszystkich probek, zuzytych zestawdw
diagnostycznych oraz potencjalnie skazonych materiatéw powin-
ny by¢ przeprowadzane zgodnie z dotyczgcymi tego regulacjami
prawnymi.
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Pobieranie i przygotowanie probki

1. Do wykonania pomiaru nalezy przygotowac¢ probke surowicy
lub osocza.

[Surowica] Pobierz petng krew do probéwki BEZ antykoagulantu,
pozostaw na 30 minut do skrzepniecia, a nastepnie odwiruj w wi-
rowce w celu uzyskania supernatantu (surowica).

[Osocze] Pobierz petng krew do probéwki z antykoagulantem (he-
paryng, cytrynianem sodu, EDTA), a nastepnie odwiruj w wiréwce
w celu uzyskania osocza.

2. Jesli surowica lub osocze nie beda badane bezposrednio po od-
wirowaniu, powinny by¢ przechowywane w temp. 2-8°C. W celu
dtuzszego przechowywania, materiat badany musi przebywac
w temp. -20°C lub nizszej. Prébki zamrozone powinny zostaé
ogrzane do temp. pokojowej (15-30°C) przed przystgpieniem do
analizy.

3. Prébki zawierajgce osad (straty) powinny zostaé oczyszczone
przed wykonaniem badania, poniewaz moga dawaé niewtasciwe
wyniki.

4. Nalezy unika¢ badania prébek zhemolizowanych, lipemicznych,
ikterycznych oraz zanieczyszczonych bakteryjnie, poniewaz
moze to powodowac otrzymanie btednych wynikéw.

Procedura wykonania testu

Przed przystgpieniem do badania upewnij sig, ze zaréwno zestaw
testowy jak i materiat badany sg w temperaturze pokojowej (15-30°C).

Przygotowanie probki

1. Pobierz 5 pl surowicy lub osocza, ko-
rzystajac z pipety automatycznej.

2. Wprowadz probke do probéwki z dilu-
entem.

3. Wymieszaj.

Odczyt przy uzyciu analizatora Vcheck
Tryb ,Standard Test” (,Test")

1. Wiacz Analizator Vcheck i nacisnij
“Standard Test” (,Test").
2. Wyjmij ptytke testowa z opakowania.

3. Umies¢ ptytke w analizatorze, gdy
pojawi sie polecenie ,Insert device"
(,Wsun Ptytke").

4. Na ekranie analizatora pojawi sie pole-
cenie ,Apply sample” (,Nanie$ Probke").

5. Przy pomocy pipety automatycznej
100 pl wymieszaj doktadnie badany
roztwor, zmien koncéwke pipety na
nowg a nastepnie pobierz 100 pl i na-
nies na okno diagnostyczne ptytki te-
stowej. Nacisnij START.
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Do uzytku weterynaryjnego

6. Po 10 minutach odczytaj wynik poja-
wiajgcy sie na ekranie analizatora.

7. Usun ptytke z urzadzenia.

Tryb ,Read Only” (,Tylko Odczyt")

1. Wiacz analizator i nacisnij ,Read Only”
(,Tylko Odczyt").

2. Wyjmij ptytke testowg z opakowania.

3. Przy pomocy pipety automatycznej
100 ul wymieszaj doktadnie badany
roztwor, zmien koncéwke pipety na
nowa a nastepnie pobierz 100 pl i na-
nie$ na okno diagnostyczne ptytki te-
stowej.

4. Pozostaw ptytke testowg na 10 minut
(nie dtuzej niz na 13 minut).

5. Po uptywie 10 minut wprowadz ptytke
diagnostyczng do analizatora.

6. Wynik pojawi sie od razu na ekranie anali-
zatora.

7. Usun ptytke z urzadzenia.

Interpretacja wynikéw
Wynik negatywny
Swiadczy o nieobecnosci przeciwciat IgG skierowanych przeciwko
kaliciwirusowi kotow.
Negative (0) Standard Test
(Below 1:4 as VN titer)
Wynik negatywny (0)
(ponizej 1:4 jako miano VN)

Result

Procedural Valid

OK Print

Wynik pozytywny
Swiadczy o obecnosci przeciwciat IgG skierowanych przeciwko kalici-
wirusowi kotéw.

NENE]
Low titer 1~2
(1:8~1:16 as VN titer) [
Niskie miano 1~2 E
(1:8~1:16 jako miano VN) " )
Niskie miano przeciwciat
przeciwko kaliciwirusowi oK
kotdw. [12018.06.08 | 17:36:52
Medium titer 3
(1:32 as VN titer)
Srednie miano 3
(1:32 jako miano VN)
Srednie miano przeciwciat 9
przeciwko FCV. SWiadCZy
o dobrym statusie immuno- = Print
logicznym.

Standard Test

High titer 4~6 Result

(Above 1:64 as VN titer)
Wysokie miano 4~6
(Powyzej 1:64 jako miano VN)
Wysokie miano przeciwciat
przeciwko FCV. Swiadczy

o dobrym statusie immuno-
logicznym.

Wynik niewazny

Wynik jest niewazny. Prébka
powinna zosta¢ zbadana po-
nownie.

b Titel
Procedural invalid

oK Print

Ograniczenia testu

1. Pomimo iz zestaw diagnostyczny VetExpert Vcheck FCV Ab
jest bardzo czutym i specyficznym narzedziem do wykrywania
1gG przeciwko kaliciwirusowi kotéw, w pojedynczych przypad-
kach moga pojawiac¢ sie fatszywe wyniki. Moze by¢ konieczne
zastosowanie innych badan klinicznych/laboratoryjnych. Tak
jak w przypadku innych testéw diagnostycznych, ostateczne
rozpoznanie kliniczne nie powinno by¢ stawiane na podstawie
pojedynczego oznaczenia, lecz po wykonaniu i uwzglednieniu
wszystkich mozliwych analiz klinicznych i laboratoryjnych.

2. 0kno odczytu moze zabarwic¢ sie na rézowo; nie bedzie to miato
wptywu na wynik testu.

3. Zaréwno producent jak i dystrybutor nie biorg odpowiedzialnosci
za btedne wykonanie lub interpretacje testu.
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Komendy i komunikaty o btedach na analizatorze

Vcheck V200
Komunikat :
bledu Opis btedu
Contaminated | Ptytka jest zabrudzona, uszkodzona lub zuzy-
Device ta. Zbyt duza objeto$¢ probki spowodowata
EOT zabrudzenie. Zbyt pdzno wcisniety przycisk
START.
Rozwigzanie: nalezy uzy¢ nowej ptytki. Liczbe
problematycznych ptytek zgtos$ Przedstawicie-
lowi VetExpert.
Insufficient Zostata podana za mata objetos¢ probki.
Sample W prébce byty obecne babelki powietrza. Probka
E02 jest zbyt lepka (niedostatecznie odwirowana).

Rozwigzanie: nalezy uzy¢ nowej ptytki. Apli-
kujgc materiat unika¢ zakraplania babelkéw
powietrza. Ponownie odwirowac krew.

Expired Device

Przeterminowany zestaw testowy.

EO3 Rozwigzanie: nalezy uzyc¢ ptytki nieprzetermi-
nowane;j.
Temperature | Temperatura urzadzenia lub ptytki testowej jest
Error zbyt wysoka lub zbyt niska. Czujnik temperatu-
E04 ry uszkodzony. Temperatura otoczenia jest nie-
prawidtowa.
Rozwigzanie: nalezy uzy¢ nowej ptytki ogrza-
nej do temperatury pokojowej. Przenie$¢ anali-
zator do temperatury pokojowe;j.
Barcode Uszkodzony kod kreskowy ptytki. / brak pota-

Error/ Printer
Connection Fail

czenia z drukarka.
Rozwigzanie: sprawdZ kod kreskowy. Nale-

EO5 7y pamieta¢ by nie dotyka¢ ani nie przecieraz
kodu keskowego. Jesli jest uszkodzony fa-
brycznie zgto$ Przedstawicielowi VetExpert.
Uzyj nowej ptytki. Przy powtarzajgcm sie pro-
blemie przeprowadz kalibracje urzadzenia./
ponownie uruchom urzgdzenie. Sprawdz kabel
zasilajgcy. Skontaktuj sie z Vet Planet Sp. z 0.0.

Calibration Czas kalibracji minat.
Overdue Rozwigzanie: przeprowad? kalibracje urza-

E12 dzenia.

Not supported | Kod kreskowy nie jest rozpoznawalny. Brak ak-
Device tualnej aktualizacji urzadzenia.

E13 Rozwigzanie: sprawdz kod kreskowy. Przepro-
wadz aktualizacje urzadzenia a nastepnie kali-
bracje urzadzenia. Wykonaj pomiar ponownie.

EEE Przeterminowana kalibracja. Zabrudzony uktad

optyczny. Uszkodzony uktad optyczny. Niezna-
ny btad systemu.

Rozwigzanie: przeprowadzi¢ kalibracje. Jesli
kalibracja nie rozwigze problemu skontaktuj sie
z Vet Planet Sp. z 0.0.

Detailed Result
Invalid

Wynik niewazny. Niewystarczajgca objetos¢
prébki, obecnos¢ babelkéw powietrza, niepra-
widtowa temperatura ptytki testowej lub urza-
dzenia. Wadliwy zestaw testowy.

Rozwigzanie: wykonaj badanie ponownie
zwracajgc szczegolng uwage na objetosé prob-
kiibrak bgbelkéw powietrza. Zweryfikuj tempe-
rature ptytki i otoczenia.

Podmiot odpowiedzialny: Vet Planet Sp z 0.0.
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ul. Brukowa 36/2, 05-092 tomianki
www.vetexpert.pl
tel. +48 510 928 453

Do uzytku weterynaryjnego
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